Relatério de Ensaio
E acqualab N° 113135-1/2025.0-A

Proposta Comercial: PC485/2025.2
LOG5777/2025

Dados do Cliente

Contratante: Atma Gaya Assessoria Ambiental e Florestal S/S Ltda ME
Solicitante: Martins & Accorsi Ltda CPF/CNPJ: 48.819.619/0001-59
Enderec¢o: Rua Sena Madureira, 105 - Campo Limpo Paulista - Sdo Paulo - Brazil - 13.236-510

Contato: Tiberé Samuel Rodrigues Email: comercial@atmagaya.com.br

Dados da Amostra
Identificagdao da Amostra: Gelo
Data da Amostragem: 01/12/2025 09:05 Data de Recebimento: 01/12/2025 17:17

Matriz: Agua Tratada Responsavel Amostragem: Atma Gaya - Tibere Samuel Rodrigues - CRQ

04.450.289
Chuvas nas ultimas 24 horas: Nao Procedimento de Amostragem: NA
Plano de Amostragem: NA Método de Referéncia Amostragem: NA

Cloro Residual Livre: 0,00 mg/L

Microbioldgicos

. CAS . VMP Portaria I
Ensaios Number Resultado Unidade GM/ MS n° 888 Diluigao LD LQ Incerteza ID Método
Coliformes Totais --- Ausente P/A Ausente NA NA NA NA 1009
Escherichia coli --- Ausente P/A Ausente NA NA NA NA 1009

Legenda

CAS Number: Numero de referéncia de compostos e substéancias quimicas adotado

pelo Chemical Abstract Service VMP: Valor Méximo Permitido

LD: Limite de Detecgéo LQ: Limite de Quantificacdo da Amostra

NA: N&o se aplica ND: N3o detectado (Resultado <LD)

Referéncias

ID Método Método de referéncia Data de Preparo Data de Analise

1009 Coliformes Totais e E. coli: SM 9223 B - 02/12/2025

Observagdes / Nao conformidade / Desvios do Método

> Quando a amostragem é realizada pelo cliente, se as condigdes da amostra apresentarem algum desvio, o cliente é notificado e os ensaios sdo realizados mediante
autorizagéo, caso o cliente nao retorne em 48h, é dado sequéncia, mesmo com desvio.

> A Incerteza Expandida (U) relatada é baseada em uma incerteza padrédo combinada, multiplicada por um fator de abrangéncia k=2, para um nivel de confianga de
aproximadamente 95%.

> Os resultados referem-se a amostra conforme recebida.

Interpretacoes

De acordo com o Anexo XX, da Portaria de Consolidagdo n°5, de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS n° 888, de 04 de maio de
2021, que disp&e sobre o controle e vigildncia da qualidade da dgua para consumo humano e seu padrdo de potabilidade, o(s) ensaio(s) atende(m) os
limites permitidos.

> A Incerteza de Medigéo dos ensaios ndo esta sendo considerada na interpretagdo dos resultados obtidos. Ficando a critério do cliente utiliza-la para conformidade dos resultados, conforme regra de
deciséo citada na proposta comercial.

> Sempre que houver observagdes da legislagéo, estas devem ser consideradas juntamente com a interpretacéo descrita acima.

Os ensaios foram realizados por Acqualab Laboratério, registrada no CRQ 42 Regido sob n° 17020-F e responsabilidade técnica do profissional Barbara Chiesse Alvares
Nogueira, CRQ n°® 04282874, 4 Regigo

Data da Emissao do Relatério: 08/12/2025

Os resultados referem-se somente a amostra analisada.
O Relatério de Ensaio deve ser rep ido por produgao em partes requer aprovagao do laboratério.
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Nilo Alvares Nogueira
Quimico - Supervisor de Laboratério
CRAQ: 4.261.070

Chave de Validagao: 997ca2d165754359b72a2424e66d4d1b

A validagao deste documento pode ser realizada em: https://acqualab.mylimsportal.cloud/validateDocument

Os resultados referem-se somente a amostra analisada.
O Relatério de Ensaio deve ser rep ido por produgao em partes requer aprovagao do laboratério.
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